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I-. ^yi^oznit eaellania 

2. Pole odezytoae aartosol skladowej urojonej mlerzonej 
Impedaneji /C ,I»,Z/ 

a * Bloda (§Hiec^cs "anbalaoe - nlezrdiinoBaienle" sygnalizujq- 
Oa niezrdunoBa&snie nfciadu mostkowego miarnika . 

4. Pokr^tSo plynnej regulacji czasu powiarzania pomiara 

/Sample Sate - ozae poatarzania/, Przy skrecaniu pokretla 
® iazo && do zadzlaiania syi^czaika pomiar mo4ua HfZsala(S 
przycisfciem rt> c znyis * star's" 

5o Pole odezytowe sarsodcl skladoaej rseezywistej miersonaj 
impedaaoji /ti, it, 2/ 

Diody ^"iecaoe LISTEK, TALK,, SHQ , EEUOTB pokaziijaco ataa 
przyrz^du podczss praoy « systemlo IEC 625. 

Kti^Ka na vskiaclicg konraa.'ra'Sora eyfroBogo 

** Przycisk LOCAL - »6ie,zany z procQ n • yntniuie IEC625, 

9» PrEe&jcznik ftiukeji CG, CO, LH, LI), 'in 
10 ® ?rzeJqcanik "HOLD - TRKWUN1 K &vkkk;;U" 

atrzymynany jest truain saitreu up./aUnto »ylu\mcf;o 
® pracy ”auto n 

il * PrZai902nlk ■ ftU ' r0 “ «Uloin«»yoitHy »ylnJ> »uK t o iiu n 
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12, fi^ezny przyeisfc starts pomiara 



£8'o Bt-’i-Szdo ffia sy . 

14* Gciazda »osiaro«e 

Ho - sacisfc prtjdowy nysoklej iEipedaaoji polqczony 
® genera torea 

EV - zaclsk aapigciotsy nysokiej Srapedaao^i 
LV zaciste napi§cio»y nisklej impedanojl 
Lc » zacisk pr^do»y aiskiej lEpedaaeji polqozony 
ss prastnornikiem E/0? o 



®->S 8 HIg £g , tyl aa 




i<. Ts-aHaysior f«g itaailaaia » tg? 

. 2i Sreaaystos »*4 saailania *18? 

S» fwmBysSor «.® saaliusia g? 

4, Treazystoy s.2 aasASanLag? 

5w Sxaaaystos 1 f*a» aeallaj^a 55? 

Sr, Eracsfo5ra«|to» eleeia®y 
?• Galazda fcaaglaoKBiteS* f400ja& 

So Salasflo ayg&a26w viyj&o&osyets a kompsratcra 
| 9 s . febllazka snamlenosa 

.10 o PrzeSacKnait mdsaja praey Satea-lejo® 
ll« Intersajsocy alras grayrs^fia 
|| • i2» ©alaado aygnaMw Istarfejsa 

IS. Gn:saKfi?j sassy 

ado ©nlassiJo B68B§ssrs»ago atarta goa£a«a. 
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AOTowrrczsi mikhnik sic m »-3i« j 
3. HITS TECBPICIflg 

5.1. Ponkele pomlarowe : CO, CD, IB, ID, Tfl. 

3.2 ■ Cggatotllwosd naptecla poalarowego IVJIr, +0, 1 //. . 

5.3. Kaplecia pomiarwre: 0 - IV przy pomlarj-.n /max. 1,5V przy 

rozr<5wnowa£enin/. • 

5.4. Foie odcgytowe - dwa pola odezytowe 4 1/2 cyfxy/inax 20000/ 
dla zafcrosn n&Jnlisssej impedancji pola adozytowe 5 1/2 cyfr 
/max. 2000 / 

3.5. Poalarowe ufclady gagtgpcee 

- dla if ante j i CO, CD - rdvmolegly pi^ciopanktowy 

- dla fnnkcj i IB, ID - szeregowy piqclopunktowy ; 

5.6. Iilcsba gakres&r pomiarowycb "—7. i- 

3.7. Wybdr zakresdvr - automatyczny , trzyaanie sakre ea, zdalny. • 

5-8. Wyb<5r funkc.11 - r^cecy, edalny. ■ - 

3.9. Tftrgwalanie - autamatyezae, rijejme, zdalne. 

5.10. Czas powtarzaata po-Biara ; rajfctStszy 0,7 * 1,3s 

tiajdluisay 3 «• 5 s 

3.11 . Szybkosd pomiarn :eko£c la przy 300£ znianie warto£ci. 
3.12.ZaTerefl 1 nledofcSudnogc pomtaru . 

5.12.1. Bom jar ^ojarog|c1 . C s. aa'lcree pomlani 0,05p7*20(jp?-!; 
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nledokladnoAd pomiaam aa poezczegdlnycb podzakTesach 
1 ,2,3,4 +0& Cx +0, 02^Cz +0,005 Cx /°C+^0005 C */ o C 

V ; 

0 15 +0,$5SCx+0 , 02J&02+0, 005^* 1° C+0. 0005^* /° C+0 , 2#Pfl 

€ " - +1?»Cx+0,^C8+0, 005^/° 0+0, 0005^*/° C+0, 2^^ Z /Dz 

temperainra odniesienia to a, 23 C 

,lar IndukcylnoiSel li zakrea pomlara: 1 jjB+ 20CB w sietoli 



1 0, OOCfH 1 1 , 000CH 



I.OOOOmH 



piedok^adnoad potnlaru na pOBzezeg^lnycfe podssaTfresaeli: 

1 ,2,5,4 +0,2^Ix+0,02^Ii2+0,O05 Ia: ^ O C+0,0005 ^^0+0^2^^: 

0 1 5 +0, ^I*±0 , 02*j«*0, 005^ /o C+0 e OOOS^C+O, 2**6 
4 +1^Lx+0,2^Iiz+0 . 005 Wo OtQ, 0005 1 * /o 0+Q,2* te/ Ite 

temperatura odnlesienla to «* 25°C 

, alar regystaac.il R i eakr.es poraiarta 0 p 0lS?.+2M9w siedmia 
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OPTS TECHHICZKr 

AOTOHAfTOZarr XTERHIK RIC TTP *-118 



- niedokSadncgd peaiara jib pomicBogdljnycb podeateasaehs 
1 ,2,3,4 

+0,25fi Bat 'Bs 

- O'i 5 +0, 2^Sx+0, Cg&Js+Q, OO^^^CjO, 0005s£ as/o C 

*f>. 3 jP*f 2 a ' 

6 +1^5ts+0„2^Ss +0, 00S^"'" / °C+0, 0009*^' °C-_ . 

te-'flperatara odniesienia to = 2>3°C 
? -' 12 - 4 " S omlM^vr^evo&n oiot G ; sakres potaiara;0,2nS*2S w siedais 
podzakresach; j 
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- niedoktednosid powiaru na poszczegdlnych podzakresaehs 
U2,5A +0, I^Gx+0, C^Gz+0, 005 % S>S / °C+0, 000^ Gz/o C 

o i 5 +o,2?Sox+0, oo-fe+o, 009g G V°c^,0008S Cz/,o c 



± 0 b 2 $ Cx /q b 



5 ±¥Gx +0,2?^ +0,005%, Gx/o C4 : 0,OOQ^ Gz/o <i 

+0,2^ 0x/ C 8 

teraperatnra odniesienia to=23°C ~ 

- BSkres pomi&rur +0,01% *200, 00£ 

- ci edolcladnodd ptmiarar+l* +0,03g +p,03^ r +0,0^/°0 

- tetsperatura odBisaienia 25°C ° X 
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AOTOMATTCZHY KTERirnC R1C TTP E-510 



3.12.6. Powlar atatej czaaa rezystordw X 



— eakres poraiBru: - 200 , 00 us ♦ + 200 , 00 ua 
-nledokiadnodd pom i am: +1$tfx+0,05^z+p,03^ Rz ^Rx 
5;15. Zaeilanie ; 220V+1 0%, 5<Hz+9*. ?0VA 
5. 14 »Wy«lary : 438 x 140 X 350®b 
3i.lS .Masa : ot.10 leg 

5.16 . tfTPOSAZeHre DOTATroWR / sprzedawane na dodatkowe zamdtfienle 
• za- oddzielnq opl»tt|/ 

5.16.1; . Interfela TEC 625 

Traaq w systemie TEC 625 zapewnia^g 5 dodatkowe plytki 
/Z0,ZH,ZDZ/wk2adana do vra^trza przyrz^du. 

Funkcje interfe^ sowe:AH1 , 1.5, RL1 ,OC1 , DTI ,T5»SH1 ,SR1 . 



3.16^2. 



Zbudowany z.czterecb p c 1 o segme n t owy ch nastavnikdv 
/po dwa dla kaSdego pola odezytowego/w formic wkiadki 
do MiaralkS E-318. 

Ustawiona gnSrna i dolna graniea korcparac3i. 

Zakres kotnparae.ll: 0000 - 19999 
Szybkodt* koaiparae.li 5ms , 

■ Tnfonnaoja iwietlnai HI, GO, H) na pkycle prsedniaj » 
Sygnai TTL na gnie^dzie kompSratora na piyci® iylnej 

przyrasjdu. Sygnas: poprzez gniasdo interfejsn. 
7. Znamionowe warunkl 'pracy" ■ ■ ' 

Prsvrzgd praonje poprawnle w zakresid teraperator od 5°C 

do 4Q®C i wilgotnodci wzgl§dxxe,1 do 80£ przy temperaturze 



P-rzeobowywad w poraieszcifexii&cb krytycb » 5 rod owl ska rde- 
agreBjamyrn. Transport przyrz^da mofce odbywad sl^ drogq- 
IqdovG, wodn^ 1 powietrzsaq. 
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